
Planmeca ProSensor® HD

Guide rapide – Saisie d'images intraorales

Préparation
Logiciel Planmeca Romexis®

1 Sélectionner Intraoral Exposure 
(Cliché intraoral) dans le module 
Planmeca Romexis 2D.

Planmeca ProSensor® HD
2 Sélectionner la taille du capteur en fonction 

du type d'exposition et de la taille du patient.

3 Placer le capteur dans sa gaine et utiliser 
un support pour capteur adapté. 2 3
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Positionnement du patient et du capteur
1 Demander au patient de s’asseoir. 

2 Placer le capteur dans la bouche du patient.

3 Incliner le tube à rayons X selon un angle 
convenant au cliché.

4 Sélectionner les paramètres d’exposition 
adéquats sur l'appareil de radiographie.
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3
0
0
0
7
2
8
2
_1/0

6
.2

0
17

/fr
Saisie de l'image intraorale

1 Effectuer un appui long sur la touche 
d'exposition.
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2 L’image s’affiche sur l’écran de l’ordinateur.

3 Définir les numéros des dents et la position 
du capteur.

4 Retirer le capteur de la bouche du patient 
lorsque tous les clichés ont été pris.


